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De vanligste pumpealarmene 
og deres betydning

Feilmelding vises i 
displayet på pumpa

Mangler kassett  
Kan ikke startes

To-tonet alarm

[Ingen melding]

To-tonet alarm

Kassettvolum tomt

To-tonet alarm

Okklusjon
Sjekk iv-slangen

To-tonet alarm

SvaktBat

Tre to-tonede alarmsignaler 
hvert 5. minutt

INF KasVol
Snart tomt

Tre enkle signaler

Verdien er  
ikke lagret

Ingen alarm

Feil

To-tonet alarm




